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معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور) 

موضوع: حداقل الزامات ایمنی در استفاده از گازهای طبی

سلام علیکم

 احتراما به استحضار می رساند با توجه به وقوع حوادث اخیر در بیمارستانها و نظر به نتایج بررسی علل ریشه 

ای و آنالیز وضعیتی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مشارکت دانشگاه ها صورت گرفت ، 

موارد ذیل به عنوان حداقل الزامات و موازین ایمنی در استفاده از گاز های طبی جهت اطلاع رسانی و اجرا در به 

بیمارستان های تحت پوشش(دولتی و غیر دولتی) ایفاد می گردد. بدیهی است مسئولیت اجرای این ضوابط و 

نظارت بر نحوه تامین ، انبار کردن و استفاده از گازهای طبی بر عهده مسئول فنی بیمارستان می باشد و معاونت 

درمان دانشگاه بر حسن اجرای این ضوابط نظارت خواهد نمود.

ضوابط الزامی :

رنگ آمیزی  سیلندرهای گاز طبی در بیمارستان ها ممنوع می باشد. در صورت ضرورت، تغییر  .١

رنگ  سیلندرهای گاز طبی فقط در شرکت های تولید کننده گازهای طبی، بایستی صورت گیرد. 

شرکت حق تحویل گاز اکسیژن را در سیلندری به غیر از سیلندر با رنگ سفید ندارد. .٢

در صورت ضرورت  استفاده از پوشش جهت سیلندرهای گاز طبی، الزامی است که پوشش مورد  .٣

استفاده همرنگ سیلندر گاز طبی باشد. 
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